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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

e

BADANIA
s

AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Goéra
Oddziat Laboratoryjny

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LMiP-1142/1143/2019
z dnia 10.10.2019

Ilos¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zaganiu

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmonogram pobierania probek na 2019r
OL-LMiP.910.5.45.2019

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania probki: 08.10.2019

Numer protokotu pobrania: NR Zag-HK-107/19

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zaganiu — A. Bergiel, E. Gorniak

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: probki wody do spozycia
Wodociag publiczny w Chichach gm. Matomice — wydajnos¢ 232 m’/d,
Stan prébek: prawidtowy

Data dostarczenia do badania

08.10.2019

Data wykonania badania

08.10.2019 —10.10.2019

Wyniki badan
Nr prébki

Parametr Metoda badawcza Jednostka oL-1142 OL-1143
Miejsce pobrania dZan)f V;Odf{ ' Sieé(l; Ogbliogcy Warto$é

3. odawana ao siecl wo ZKo1a 1
probks: %UW w Chichach PodstZ]wowa w PAXAINELTYCZIN

gm. Matomice Chichach gm.
Matomice

Liczba baktérii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 9
Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml (4-18) 0 0
membranowej Al1:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 0 0
membranowej A1:2017-04
Liczba enterokokow
katowych ) jtk/100 ml
Metoda filtraci PN-EN ISO 7899-2: 2004 0 0 0
membranowej

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Dla metod ilosciowych: wartosci podane przy wyniku badania - gérna i dolna granica przedziatu ufnosci dla oszacowanej niepewnosci rozszerzonej przy 95% poziomie ufnoscei i

wspotezynniku rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania probek.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:
STARSZY ASYSTENT

1010, 1019 /&

<

mgr inz, Urszula Socha

Otrzymuja :

1. PSSE w Zaganiu (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

datatrpgapiiol. Arina

ZatwigtigiROWNIK SEKCJI

Mikrobiologii i Par ologii

owjak
mikrobioldg

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci




